
仕 様 書 

 

１ 概要 

   本書は，宮城県立がんセンターのマイクロピペットの校正業務の仕様等につい

て記したものである。 

 

２ 校正機器及び数量等 

  マイクロピペット(シングル) １５本 

   内訳：エッペンドルフ社製ピペット８本、ニチリョー社製ピペット７本 

 

３ 校正内容 

 （１）校正を行い，JCSS校正証明書を発行すること。 

（２）秤量データ及びトレーサビリティ体系図を添付すること。 

  

 

４ その他 

 （１）履行後，当センター担当者から完了の確認を受けること。 

 （２）校正結果を報告書にて報告すること。 

 （３）履行の日時については，宮城県立がんセンター担当者と協議の上，その指示

に従うこと。 

 

５ 納入場所 

  宮城県立がんセンター内（宮城県名取市愛島塩手字野田山 47-1） 

 

６ 履行期限 

  履行期限は，令和９年３月３１日とする。 


